
공과대학 자동 심장충격기 현황

순

번

제조회사

(모델명)
위치 사진

설치날

짜

교체날짜
(소모품)

1
삼성 에스원

AED-2100K

301동 2층 

경비실 옆

화장실입구 

2012.
11월 3일 점검

(교체 완료)

2

㈜나눔테크

(HeartPlus 

NT-381)

39동 1층 

경비실 옆

2015.

12.

배터리 : 

2020.11.30.

패드 : 2021.11.28.

3
삼성 에스원

AED-2100K

302동 

경비실 앞
2010.

21.6.4.

장비노후 철거 

에스원 회수

(설치 검토)

4

㈜나눔테크

(HeartPlus 

NT-381)

35동 2층 

경비실 앞

2016.

12.24.

배터리 : 

2021.12.24.

패드 : 2021.01.04.

5

㈜나눔테크

NT-381C

보관함 AK-3S

(스탠드 형)

*보건진료소 

설치

300동 3층 

경비실 옆 

2019.

07.01.

배터리 : 

2024.06.30.

패드 : 2021.06.30.



순

번

제조회사

(모델명)
위치 사진

설치

날짜

교체날짜
(소모품)

6

㈜나눔테크

NT-381C

보관함 AK-3S

(스탠드 형)

*보건진료소 설치

34동 3층

로비 

2019.

07.01.

배터리 : 2024.06.30.

패드 : 2021.06.30.

7

알찬정보NT-381C

보관함 AK-3S

(스탠드 형)

*보건진료소 설치

38동 1층

승강기 앞

2020.

11.16.

배터리 : 2025.11.30.

패드 : 2022.11.30.

8

알찬정보NT-381C

보관함 AK-3S

(스탠드 형)

*보건진료소 설치

310동 1층

경비실 앞

2020.

11.16.

배터리 : 2025.11.30.

패드 : 2022.11.30.

9

알찬정보NT-381C

보관함 AK-3S

(부착 형)

*보건진료소 설치

31동 1층

경비실 앞

2021.

5.27.

배터리유효기간 :
2026년 5월 31일     

                   
패드유효기간 : 

2022년 12월 31일

10

알찬정보NT-381C

보관함 AK-3S

(부착 형)

*보건진료소 설치

33동 1층 남측 

출입문 옆

2021.

5.27.

배터리유효기간 :
2026년 5월 31일     

                   
패드유효기간 : 

2022년 12월 31일


